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            Abstract
          
        

        
          
            목적
            본 연구는 자동화 비전테라피 훈련기구인 OTUS-P를 노안환자에게 적용하여 노안의 개선의 유효성과 안전성을 평가하고자 하였다.

          

          
            방법
            본 임상시험은 동국대 일산병원의 IRB승인을 받고, 노안환자(45.62(±3.70)세, 남성19명, 여성41명)를 대상으로 진행하였다. APP과 OTUS-P를 이용하여 환자의 조절 반응속도를 측정한 후, OTUS-P 사용법 교육을 진행하였다. 다음 병원 방문까지(4주 후) OTUS-P를 매일 30분씩 적용 시켰다. 훈련 방법은 노안환자에게 집에서 OTUS-P를 착용하고 40 cm±10 cm 거리의 물체를 주시하게 하게 하는 것이다. 주시물체는 핸드폰, 책 등에서 자유롭게 선택하게 하였다.

          

          
            결과
            OTUS-P 적용 4주 후 가입도는 우안 0.1(±0.32) D, 좌안 0.1(±0.39) D 만큼 감소되었고, 근거리 시력은 0.1(±0.20) 만큼 개선되었고, 조절력은 0.42(±0.69) D 만큼 개선되었고 대비감도 비교값은 25%에서 0.07(±0.15) 만큼, 10%에서 0.06(±0.13) 만큼 개선되었다. 안압은 우안 0.58(±2.81) mmHG 만큼, 좌안 0.58(±2.56) mmHG 만큼 상승하였으나 정상범위 이내에서의 변화로 안전성에 문제가 없다고 판단된다. 안전성 평가결과, 이상반응, 활력징후에서 임상적으로 유의미한 변화는 없었다.

          

          
            결론
            가입도, 근거리 시력, 조절력, 대비감도의 임상 데이타 분석으로 OTUS-P는 노안의 개선에 효과를 보이는 기기로 판단된다. 다만, 임상 데이터에 의한 OTUS-P 훈련기기에 대한 더 높은 신뢰성 확보를 위해 보다 더 긴 시간의 임상시험의 진행이 필요할 것으로 판단된다.

          

        

        
          
            초록
          
        

        
          
            Purpose
            This study aimed to evaluate the efficacy and safety of OTUS-P, an automated vision therapy device, in improving presbyopia.

          

          
            Methods
            This clinical trial was approved by Dongguk University Ilsan Hospital and was conducted in patients with presbyopia (age: 45.62 (±3.70) years, men: 19, women: 41). After measuring the patient’s accommodative reaction speed using APP and OTUS-P, training on OTUS-P usage was conducted. OTUS-P was used for 30 minutes daily until the next hospital visit (4 weeks later). The training protocol involved wearing the OTUS-P at home and focusing on an object at a distance of 40 cm ± 10 cm. The participants were afforded the freedom to select fixation objects from a range of options including cell phones, books, and similar items.

          

          
            Results
            After 4 weeks of OTUS-P use, the addition values decreased by 0.1 (±0.32) D in the right eye and 0.1 (±0.39) D in the left eye, the near vision acuity improved by 0.1 (±0.20), the accommodative power improved by 0.42 (±0.69) D, and the contrast sensitivity comparison values improved by 0.07 (±0.15) at 25% and by 0.06 (±0.13) at 10%. The intraocular pressure values increased by 0.58 (±2.81) mmHG in the right eye and 0.58 (±2.56) mmHG in the left eye. No safety issues arose as the observed changes fell within the normal range. No clinically significant changes were observed in the safety evaluation results, incidence of adverse reactions, or vital signs.

          

          
            Conclusions
            Based on the analysis of addition, near vision acuity, accommodative power, and contrast sensitivity, OTUS-P is considered an effective device for improving presbyopia. However, a longer clinical trial is necessary to ensure the higher reliability of the OTUS-P training device based on clinical data.
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      서 론
      조절력(accommodation)은 섬모체근의 수축 및 이완작용을 통해 수정체의 곡률이 변하며 초점 조절을 할 수 있는 능력이다.[1] 노안(presbyopia)은 나이가 듦에 따라 섬모체근의 기능저하와 수정체의 탄력성 저하, 경화, 용적 증가 등 조절력에 영향을 미치는 요소의 변화가 생기며, 이로 인해 눈의 조절력이 저하되어 근거리를 볼 때 초점이 망막에 정확히 맺지 못하고 뒤에 초점을 맺는 상태를 의미한다. 망막 뒤에 초점을 맺게 되면 최소 착란원의 크기가 커 흐린 상을 맺게 되어 물체를 흐리게 인식하게 된다.[2] 노안의 주요 증상으로는 흐림(근거리 시력 저하), 조절성 안정피로(accommodative asthenopia), 안통, 두통, 시력장애, 대비감도 저하 등이 있다.[2-6] 노안의 자각시기는 연구마다 차이가 있으나[2,4,7-8] 일반적으로는 40대 초중반에 이러한 노안 증상을 자각하기 시작한다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 01월 기준 우리나라의 인구 비율은 40대 이상 60%, 국민의 기대 수명은 84.3세이다.[9] 이는 노안의 상태로 40년 이상을 살아야 한다는 의미를 가진다. 또한 근거리 시생활이 많아진 현대인의 시습관으로 인해 노안이 오는 시기가 당겨져 젊은 노안이 늘어나는 추세이다. 노안을 교정하기 위한 비수술적 방법으로는 안경렌즈 및 콘택트렌즈를 처방하는 광학적 교정 방법과 시기능 훈련이 있으며, 수술적 교정 방법으로는 안내렌즈 삽입술이 있다.[7,10-11] 광학적 교정은 조절력을 대체하기에는 한계가 있어 안경 착용의 불편함, 안경렌즈 어지러움, 다초점 콘택트렌즈 및 다초점 안내삽입렌즈의 흐림과 같은 부작용, 모노비전 처방의 입체시 저하 등 다양한 부작용을 겪는다.[11] 또한 모양체근에 전기적 자극을 가하는 방식과 필로카르폰 약물을 사용한 치료법은 효과가 있는 것으로 나타났으나, 비수술적이며 침습적 방식으로 안구건조, 이상반응(treatment-emergent adverse events, TEAEs), 이외의 확인되지 않은 부작용 등으로 인해 치료법으로써 사용되고 있지는 않다.[12-13]

      시기능 훈련은 눈의 조절력을 길러주어 노안의 원인인 조절력을 개선하여 노안을 개선하고 진행을 늦춰줄 수 있다.[6,14-19] 때문에 기존의 안경렌즈 및 콘택트렌즈 등의 광학적 교정를 받는 시기를 늦춰주며 교정의 강도 또한 천천히 늘어나므로 불편함을 덜어줄 수 있다. 그러나 미국, 호주, 영국과 같은 검안사 제도가 있는 나라에 비해 검안사 제도가 없는 국내에서는 전문가가 부족하여 시기능훈련은 대중들에게 거의 알려지지 않은 분야이며[20], 시기능훈련센터를 방문하는 번거로움과 값비싼 회당 훈련비용, 그리고 홈트레이닝은 시표를 보며 수동으로 하는 지루한 훈련방식을 지속하기에 현실성이 떨어진다.[6,14-19] 이에 본 연구는 기존 시기능 훈련의 단점을 보완하기위해 시기능훈련 기기인 OTUS-P 기기를 개발하였다. 이 기기는 홈트레이닝이 가능하기 때문에 훈련 센터를 방문해야하는 번거로움을 줄여주며, 한번 구입으로 사용 횟수의 제한이 없기 때문에 시기능 훈련비의 부담을 덜어준다. 또한 노안 환자의 핸드폰, 노트북, 책 등을 사용하여 훈련을 할 수 있기 때문에 주시 물체에 제한을 두는 기존 시기능 훈련의 단점을 개선하였다.

      본 논문에서는 OTUS-P를 4주간 적용하여 가입도[21] 경감, 자각적 조절력 향상[6], 근거리 시력 개선[14], 대비감도[22] 개선, 안압 변화 평가 등을 통하여 훈련기기의 효율성을 평가하고자 한다.

    

    

  
    
      대상 및 방법
      
        1. 대상
        본 연구는 의료기기 임상시험으로 International Conference on Harmonization(ICH) Guidelines 및 헬싱키 선언의 원칙을 준수하였으며, 대상자 권익과 안전을 고려하여 국내 임상시험 관리 기준(Korean Good Clinical Practice, KGCP)과 관련 규정에 따라 수행되었다. 그리고 동국대학교 일산병원에서 2020년 12월 18일에 기관생명 윤리위원회(Institutional Review Board, IRB, 승인번호: DUIH 2020-11-035-001)의 승인을 받아 실시하였으며, 연구에 참여한 대상자에게 실험 목적과 검사방법에 대하여 구두와 서면으로 충분히 설명한 후 동의를 얻고 검사를 진행하였다. 연구기간, 연구대상, 인구학적 특성, 대상자 선정 및 제외기준은 Table 1에 제시하였다.

        
          Table 1. 
				
          

          
            Demographic characteristics of all clinical trial participants
          
          

        

        
          
            	Demographic
Characteristics
            	Number of subjects: 60
          

          
            	N=60
            	Mean (±SD)
            	Min, Median, Max
          

          
            	Age
            	45.62 (±3.7)
            	40, 45, 50
          

          
            	Height
            	166.30 (±8.1)
            	153, 165, 186
          

          
            	Weight
            	65.1 (±12.6)
            	47, 62.5, 107
          

          
            	
            	N=60, n (%)
          

          
            	Sex
            	Male
            	19 (31.7)
          

          
            	Female
            	41 (68.3)
          

        

        

      

      
        2. 연구방법
        본 임상시험은 단일기관, 단일군, 탐색 임상시험으로 설계되었다. 연구기간, 연구대상, 대상자 선정 및 제외기준은 Table 2에 제시하였다.

        
          Table 2. 
				
          

          
            Clinical trial criteria approved by the Institutional Review Board (study period, study participants, and inclusion and exclusion criteria)
          
          

        

        
          
            
              	Study period
              	2021.06.09 ~ 2021.12.22
            

          
          
            	Study Subject
            	presbyopia patients requiring addition of +0.75 D or higher due to accommodative insufficiency
          

          
            	Selection Criteria
            	1) Presbyopia patients requiring addition of +0.75 D or higher due to accommodative insufficiency
2) A person who complains of difficulties in near-work within an arm's length of about 40 cm
3) Patients who fully understand the nature of the test and the risks of participation in the test, have good communication with the tester, and follow the test compliance requirements
4) A patient who has signed a written consent form after hearing an explanation of the purpose, method, effectiveness, etc. of the clinical trial
          

          
            	Exclusion Criteria
            	01) A person with a history of ophthalmic surgery (LASIK, LASEK surgery are not applicable)
02) A person who has undergone presbyopia-related surgery
03) A person with organic eye trouble
 ① a person with an obvious condition on the surface of the eyeball
 ② Maximum Corrective vision of 20/30 or less
 ③ 2D or higher anisopia
 ④ intraocular pressure 21 mmHg or higher
 ⑤ exotropia of more than 6 △ at 40 cm
 ⑥ esotropia of more than 6 △ at 40 cm
04) Glaucoma patients (those who are in the process of glaucoma or who have a history of surgery within 3 months of consent form)
05) Cataracts ( Aperson with NOS 3 or higher, C3 or higher, P3 or higher according to the LOCS III classification)
06) A person who has lost control of the ciliary muscle at the judgment of the researcher
07) A person who has a history of surgery within three months of the written consent form
08) A person with an abnormality in the eyelid
09) A person with an abnormality in the lacrimal gland
10) Patients who are or are participating in other clinical trials after being enrolled in this trial
11) A person deemed difficult to carry out this clinical trial as determined by the tester
          

        

        

        각 대상자는 screaning(대상자 선정)이후 baseline(기기적용 시작), 4주(+/-7일) 3회 방문을 통해 유효성 평가를 진행하였다. 유효성 평가변수는 baseline대비 의료기기 사용 4 후 가입도 수치의 변화량, 완전교정 상태에서 근거리 시력의 변화량, 자각적 조절력 변화량, 대비감도 변화량, 안압 전후의 변화량이다.

        대상자 선정(screaning) 이후 선정된 환자의 데이터를 통해 최대 조절자극 굴절력을 확인하고, 이를 이용하여 OTUS-P기기에 렌즈를 맞춤 제작하였으며, baseline방문 시 OTUS-P를 환자에게 적용하여 검사자가 전용 어플리케이션을 통해 조절용이성(accommodation facillity)을 측정하였다. 측정된 데이터가 어플의 알고리즘을 통해 시간 및 적용렌즈가 조정되어 OTUS-P기기로 전송된다. 기기전원을 켜고 전원버튼을 짧게 한번 더 누르면 어플을 통해 기기로 전송받은 데이터가 자동으로 작동되어 훈련이 진행되며, 대상자는 집에서 1일 1회, 1회당 총 30분간 훈련을 진행하였다. 안경 착용자의 경우 원용완전교정 안경을 착용하고 훈련을 진행하며, 자유롭게 주시물체를 정하여 약 40cm의 거리에서 주시하였다.

        
          1) 유효성평가변수 측정법
          가입도 검사는 자동굴절검사기기(Speedy-I, Nicon, Japen)의 Add function 기능을 사용하여 우안, 좌안에서 각각 1회 씩 가입도를 검사하였다(Fig. 1).

          
            
            

            Fig. 1. 
				
            

            
              Autorefractometer (Speedy-I, Nikon, Japan) used to measure addition (add function).
            
            

            

          

          근거리시력 자동 포롭터(TS-310, NIDEK, Japen)를 이용하여 원거리 완전교정 상태에서 40cm용 근거리 시표를 사용하여 소수시력(DECI-MAL)으로 기록 하였다(Fig. 2). 근거리 대비감도 비교는 Good-Lite Company의 Adult Near Contrast Test(제품번호 587700)시표를 사용하였다. 완전교정 시험테를 착용하고 contrast 100%, 25%, 10% 시표로 측정하였으며, 3개의 대비감도 비교군에 따른 시력 변화의 차이를 비교 분석하였다.

          
            
            

            Fig. 2. 
				
            

            
              Automatic phoropter (TS-310, NIDEK, Japan) used to measure near visual acuity and accommodation.
            
            

            

          

          자각적 조절력측정법은 Push-up, (−)렌즈 부가법(Minus lens to blur test)가 있으며,[23-24] OTUS-P는 렌즈를 교환하는 방식의 기기이기 때문에 (−)렌즈 부가법으로 측정하였다. 자동 포롭터(TS-310, NIDEK, Japen)를 이용하여 원거리 완전교정상태에서 측정하였다(Fig. 2).

          안압측정은 리바운드 안압계 Icare Rebound Tonometer(Tiolat Oy, Helsinki, Finland) 자동안압검사기를 사용하여 측정하였다.[25-26]

        

        
          2) 조절훈련기기(Vision Training Device, OTUS-P)
          OTUS-P는 시기능 훈련(=Vision training=Vision theraphy) 기기로 분류되며, 플리퍼 타입의 훈련을 기반으로 조절용 이성과 조절력을 향상시킬 수 있는 기기이다. OTUS-P의 내부 구조는 Fig. 3에 제시되고 있는데, head mount 형태를 가지는 웨어러블 디바이스로써 내부에 구면렌즈를 장착한 리볼버 형태의 돌림판이 내장되며, 돌림판의 회전을 통해 눈에 적용되어 플리퍼 타입의 훈련이 이루어지도록하는 구조이다. 리볼버 형태의 돌림판 내부 렌즈들의 구성은 Table 3에 제시하였다.

          
            
            

            Fig. 3. 
				
            

            
              Illustration showing the internal structure of the vision training device OTUS-P and the structure of the revolver-type lens wheel.
            
            

            

          

          
            Table 3. 
				
            

            
              Types of lenses applied to the lens wheel of the vision training device OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	Name
                	Lens 1
                	Lens 2
                	Lens 3
                	Lens 4
              

            
            
              	Diopter
              	Addition power +0.50 D
              	+ 2.00 D (Fixed)
              	Addition power
              	Addition power −0.50 D
            

          

          

          여기서 Lens1은 환자의 가입도(addition power) +0.50 D를 부과한 것이고, Lens2는 고정 굴절력 +2.00 D, Lens3은 환자의 가입도, Lens4는 가입도 −0.50 D를 부과한 것이다. 훈련 시 적용 렌즈 순서는 Lens1-Lens2-Lens3-Lens2-Lens4-Lens2이며, 이를 1 cycle로 하여 30 분간 반복 훈련한다.

          본 연구에서는 (주)에덴룩스에서 개발한 APP과 OTUS-P기기를 블루투스로 연결 후 Lens2(+2.00 D), Lesn3(최대 조절 자극렌즈)의 반응속도를 측정하여(Fig. 4 (c))반응속도가 기록되고 정보가 기기로 전송되도록 한다(Fig. 4(d)). 기기로 전송되는 데이터는 Lens2와 Lens3의 반응속도이며 측정된 반응속도대로 기기의 렌즈변경속도가 적용되어 훈련된다. Lens1과 Lens4의 렌즈 적용속도는 Lens3의 반응 속도와 동일하게 전송한다.

          
            
            

            Fig. 4. 
				
            

            
              Stages upon activation of the OTUS-P application. (a) Presentation of the status of the Power input stage, (b) appearance of the device when the power button is pressed for 3 seconds, (c) display of the accommodative reaction speed measurement data by Lens2 and Lens3, and (d) appearance of the training data records.
            
            

            

          

        

        
          3) 통계분석
          (1) 분석 대상군 및 분석방법

          본 임상시험의 대상자로부터 얻어진 자료의 분석군은 PPS(per protocol set)군으로 임상시험계획서대로 임상시험을 완료한 모든 피험자(1. 선정기준, 제외기준을 모두 충족시키는 환자. 2. 병용이 허용되지 않는 약물을 복용하지 않은 환자. 3. 최종방문시 1차 유효성 평가가 이루어진 환자)이다.

          (2) 유효성 평가 변수에 대한 분석

          Baseline 대비 4주 후 가입도 수치의 변화, 원거리 완전 교정 상태에서 근거리 시력 수치의 변화, 조절력((−)렌즈 부가법)수치의 변화, 대비감도 수치의 변화, 안압 전후의 변화를 기술통계량으로써 각 방문 시점별 평균, 표준편차, 중앙값, 최소값, 최대값 등을 제시하였다. 또한 분석방법으로써 해당 변수의 정규성을 검토한 후 정규성을 만족하면 Paired t-test를 시행하여 의료기기 적용에 따른 전후 차이를 비교 검정하였다.

          (3) 안전성 평가 변수에 대한 분석-이상사례(adverse event, AE)

          이상사례는 다음 항목으로, 1. 임상시험용의료기기에 대해 알려진 약리작용, 2. 임상적으로 유의성 있는 실험실검사의 이상치, 3. 이학적 검사에서 발견된 이상 반응, 4. 임상시험용의료기기나 같은 계열의 의료기기에서 이전에 관찰되었던 유사한 작용, 5. 유사한 의료기기와 관련 있다고 자주 보고된 반응, 6. 임상시험용의료기기 적용의 시간과 연관되어 나타나는 반응이다. 각각의 이상사례에 대해 한 번 이상의 이상사례를 경험한 피험자 수 및 백분율을 기술하였다. 이상사례의 정도, 시험군과의 관계, 조치 및 그 결과에 대해서 보고한 피험자 수 및 백분율을 기술하였다. 중대한 이상사례에 대해서는 시험군과의 인과 관계별로 발생 예 수(환자 수) 및 발생률을 제시하였다.

          (4) 안전성 평가 변수에 대한 분석-활력징후

          활력징후의 결과는 연속형 자료의 경우, 평균 표준편차, 중앙값, 최소값, 최대값을 정리하였고, 군내 의료기기 적용 전과 후의 차이는 정규성 검정을 만족하면 Paired t-test를 시행하였고 정규성 검정을 만족하지 않으면 Wilcoxon’s signed rank test를 시행하였다. 또한 의료기기 적용 전후의 정상범주를 벗어난 피험자들의 빈도수 및 백분율을 구하였다.

        

      

    

    

  
    
      결과 및 고찰
      
        1. 유효성 평가
        
          1) Baseline대비 의료기기 사용 4주 후 가입도 평가 수치 전후의 변화량
          PP(per-protocol) 분석군 결과를 살펴보면, 베이스라인 대비 4주 시점에서의 가입도 수치 변화량에 대해 우안(p=0.022)과 좌안(p=0.041)에서 모두 통계적으로 유의함을 나타내었다. 우안에서는 베이스라인에서 1.94(±0.38) D, 4주 시점에서 1.84(±0.51) D로서 변화량은 −0.1(±0.32) D로 확인되었고 좌안에서는 베이스라인에서 1.93(±0.35) D, 4주 시점에서 1.8(±0.46) D으로, 변화량은−0.1(±0.39) D로 확인되었다(Table 4).

          
            Table 4. 
				
            

            
              Changes in the addition parameter within 4 weeks following the application of OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	PPS
(per-protocol set)
                	Addition (unit : Diopter)
              

              
                	n
                	OD Mean (±SD)
                	OS Mean (±SD)
                	OD Min, Median, Max
                	OS Min, Median, Max
              

            
            
              	Week 4
              	Baseline
              	58
              	1.94 (±0.38)
              	1.93 (±0.35)
              	0.75, 2.0, 2.25
              	1.0, 2.0, 2.25
            

            
              	Week 4
              	58
              	1.84 (±0.51)
              	1.82 (±0.46)
              	0.25, 2.0, 2.25
              	0.75, 2.0, 2.5
            

            
              	Change from Baseline
              	58
              	−0.1 (±0.32)
              	−0.1 (±0.39)
              	−1, 0, 0.5
              	−1.25, 0, 0.75
            

            
              	p-value‡
(Baseline vs Week 4)
              	OD
              	OS
            

            
              	0.022
              	0.041
            

            
              	Confidence Interval
95%
              	OD
              	OS
            

            
              	[−0.19181, −0.01574]
              	[−0.22180, −0.00462]
            

          

          
            
              ‡: paired t-test
            

          

          

        

        
          2) Baseline대비 의료기기 사용 4주 후 근거리 시력 수치 전후의 변화량
          PP(per-protocol) 분석군 결과를 살펴보면, 베이스라인 대비 4주 시점에서의 근거리 시력 수치 변화량에 대해 양안에서 통계적으로 유의함을 확인하였다(p<0.001). 양안에서 베이스라인에서는 0.64(±0.26), 4주 시점에서 0.74(±0.26)으로, 변화량은 0.1(±0.20)로 확인되었다(Table 5).

          
            Table 5. 
				
            

            
              Changes in the near visual acuity within 4 weeks following the application of OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	PPS (per-protocol set)
                	Near Vision Acuity
              

              
                	n
                	OU Mean (±SD)
                	OU Min, Median, Max
              

            
            
              	Week 4
              	Baseline
              	58
              	0.64 (±0.26)
              	0.2, 0.5, 1.25
            

            
              	Week 4
              	58
              	0.74 (±0.26)
              	0.25, 0.8, 1.25
            

            
              	Change from Baseline
              	58
              	00.1 (±0.20)
              	−0.37, 0, 0.48
            

            
              	p-value‡ (Baseline vs Week 4)
              	OU
            

            
              	<0.001
            

            
              	Confidence Interval 95%
              	OU
            

            
              	[0.04265, 0.15169]
            

          

          
            
              ‡: paired t-test
            

          

          

        

        
          3) Baseline대비 의료기기 사용 4주 후 자각적 조절력 수치 전후의 변화량
          PP군 결과를 살펴보면, 베이스라인 대비 4주 시점에서의 자각적 조절력 수치의 변화량에 대해 양안에서 통계적으로 유의함을 확인하였다(p<0.001). 양안에서 베이스라인에서는 −1.94(±0.55) D, 4주 시점에서 −2.36(±0.76) D으로, 변화량은 −0.42(±0.69) D로 확인되었다(Table 6). 따라서 조절력은 0.42(±0.69) D 만큼 개선되었다고 볼 수 있다.

          
            Table 6. 
				
            

            
              Changes in the accommodation parameter (by minus_lens_to_blur test) within 4 weeks following the application of OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	PPS (per-protocol set)
                	Accommodation (unit : Diopter)
              

              
                	n
                	OU Mean (±SD)
                	OU Min, Median, Max
              

            
            
              	Week 4
              	Baseline
              	58
              	−1.94 (±0.55)
              	−3.5, −1.75, −1.25
            

            
              	Week 4
              	58
              	−2.36 (±0.76)
              	−4.75, −2.25, −1
            

            
              	Change from Baseline
              	58
              	−0.42 (±0.69)
              	−2.25, −0.5, 1.5
            

            
              	p-value‡ (Baseline vs Week 4)
              	OU
            

            
              	<0.001
            

            
              	Confidence Interval 95%
              	OU
            

            
              	[−0.60426, −0.22592]
            

          

          
            
              ‡: paired t-test
            

          

          

        

        
          4) Baseline대비 의료기기 사용 4주 후 대비감도 수치 전후의 변화량
          PP군 결과를 살펴보면, 베이스라인 대비 4주 시점에서의 대비감도 수치 변화량에 대해 contrast 100% 시표(p=0.3)에서는 통계적으로 유의함을 확인할 수 없었으나 contrast 25% 시표(p=0.003), 10% 시표(p<0.001)에서 모두 통계적으로 유의함을 확인할 수 있었다. 100% 시표에서는 베이스라인에서 0.81(±0.29), 4주 시점에서 0.86(±0.26)으로서 변화량은 0.05(±0.17)로 확인되었고 25% 시표에서는 베이스라인에서 0.68(±0.21), 4주 시점에서 0.74(±0.21)으로서 변화량은 0.07(±0.15)로 확인되었으며, 10% 시표에서는 베이스라인에서 0.6(±0.18), 4주 시점에서 0.66(±0.19)으로 나타나 변화량은 0.06(±0.13)로 확인되었다(Table 7).

          
            Table 7. 
				
            

            
              Changes in the near contrast sensitivity within 4 weeks following the application of OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	PPS
(per-protocol set)
                	Near Contrast Sensitivity
              

              
                	n
                	100% Mean
(±SD)
                	25% Mean
(±SD)
                	10% Mean
(±SD)
                	100% Min,
Median, Max
                	25% Min,
Median, Max
                	10% Min,
Median, Max
              

            
            
              	Week 4
              	Baseline
              	58
              	0.81 (±0.29)
              	0.68 (±0.21)
              	0.6 (±0.18)
              	0.32, 0.8, 1.25
              	0.25, 0.63, 1.25
              	0.25, 0.63, 1
            

            
              	Week 4
              	58
              	0.86 (±0.26)
              	0.74 (±0.21)
              	0.66 (±0.19)
              	0.32, 0.8, 1.25
              	0.25, 0.8, 1.25
              	0.25, 0.63, 1
            

            
              	Change from Baseline
              	58
              	0.05 (±0.17)
              	0.07 (±0.15)
              	0.06 (±0.13)
              	−0.25, 0, 0.48
              	−0.3, 0, 0.48
              	−0.23, 0, 0.55
            

            
              	p-value‡
(Baseline vs Week 4)
              	100%
              	25%
              	10%
            

            
              	0.30
              	0.003
              	<0.001
            

            
              	Confidence Interval
95%
              	100%
              	25%
              	10%
            

            
              	[0.00518, 0.09972]
              	[0.02346, 0.10673]
              	[0.02770, 0.09947]
            

          

          
            
              ‡: paired t-test
            

          

          

        

        
          5) Baseline대비 의료기기 사용 4주 후 안압 전후의 변화량
          PP군 결과, 베이스라인 대비 4주 시점에서의 안압의 변화량에 대해 우안(p=0.137)과 좌안(p=0.107)에서 모두 통계적으로 유의함을 확인할 수 없었다. 우안에서는 베이스라인에서 13.85(±2.45) mmHG, 4주 시점에서 14.43(±2.19) mmHG으로 나타나 변화량은 0.58(±2.81) mmHG로 확인되었고 좌안에서는 베이스라인에서 13.76(±2.57) mmHG, 4주 시점에서 14.34(±2.12) mmHG으로 나타나 변화량은 0.58(±2.56) mmHG로 확인되었다(Table 8).

          
            Table 8. 
				
            

            
              Changes in the intraocular pressure within 4 weeks following the application of OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	PPS (per-protocol set)
                	Intraocular pressure (unit : mmHG)
              

              
                	n
                	OD Mean(±SD)
                	OS Mean(±SD)
                	OD Min, Median, Max
                	OS Min, Median, Max
              

            
            
              	Week 4
              	Baseline
              	58
              	13.85 (±2.45)
              	13.76 (±2.57)
              	10, 14, 19
              	9, 14, 19.6
            

            
              	Week 4
              	58
              	14.43 (±2.19)
              	14.34 (±2.12)
              	9, 14.5, 19.8
              	9, 14.5, 19
            

            
              	Change from Baseline
              	58
              	0.58 (±2.81)
              	0.58 (±2.56)
              	−9, 0.6, 8.3
              	6, 0.2, 7
            

            
              	p-value‡
(Baseline vs Week 4)
              	OD
              	OS
            

            
              	0.137
              	0.107
            

            
              	Confidence Interval
95%
              	OD
              	OS
            

            
              	[−1.3575, 0.1915]
              	[−1.2829, 0.1281]
            

          

          
            
              ‡: paired t-test
            

          

          

        

      

      
        2. 안전성 평가 결과
        
          1) 이상반응
          PPS 58명 중 임상의료기기 적용 이후에 한번 이상의 이상반응을 경험한 대상자는 1명으로 확인되었으며, 이는 시기능 훈련중 흔히 발생할 수 있는 두통이었다. 중증도는 경증이었으며 다른 치료없이 회복하였으며 후유증이 없는 것으로 확인되었다.

        

        
          2) 활력징후
          체온을 제외한 나머지 활력징후는 정규성을 만족하여 모수적인 방법으로 검정을 수행하였고 체온은 비모수적 방법인 Wilcoxon’s signed rank test를 실시하여 검정을 수행하였다. 혈압을 제외하면 나머지 시점에서는 통계적인 차이를 확인할 수 없었으며 맥박과 체온은 베이스라인 대비 모든 시점에서 통계적 차이를 확인할 수 없었다. 각 시점 별 기술통계량은 하기 표를 참고하였다(Table 9).

          
            Table 9. 
				
            

            
              Changes in the vital signs within 4 weeks following the application of OTUS-P
            
            

          

          
            
              
                	
                	Vital signs
              

              
                	n
                	Mean (SD)
                	Min, Median, Max
              

            
            
              	Systolic blood
pressure
(unit: mmHG)
              	Baseline
              	60
              	0117.57 (±12.28)
              	92, 115, 146
            

            
              	Week 4
              	58
              	114.66 (±11.6)
              	86, 114.5, 136
            

            
              	p-value† (Baseline vs Week 4)
              	0.015
            

            
              	Diastolic blood
pressure
(unit: mmHG)
              	Baseline
              	60
              	76.62 (±9.24)
              	48, 77, 93
            

            
              	Week 4
              	58
              	75 (±10.57)
              	56, 73, 98
            

            
              	p-value† (Baseline vs Week 4)
              	0.09
            

            
              	Pulse
(unit: BPM)
              	Baseline
              	60
              	81 (±12.51)
              	57, 82, 114
            

            
              	Week 4
              	58
              	80.91 (±11.9)
              	55, 81.5, 107
            

            
              	p-value† (Baseline vs Week 4)
              	0.876
            

            
              	Body temperature
(unit: °C)
              	Baseline
              	60
              	36.33 (±0.26)
              	35.3, 36.3, 36.9
            

            
              	Week 4
              	58
              	36.32 (±0.23)
              	35.4, 36.3, 36.8
            

            
              	p-value# (Baseline vs Week 4)
              	0.931
            

          

          
            
              †: paired t-test, #: Wilcoxon’s signed rank test
            

          

          

        

      

      
        3. 고찰
        시기능 훈련에는 Push-up, Flipper, Loose lens rock, Hart chart 등이 있는데, 이러한 방법들은 대부분 시기능 훈련센터 등을 방문해서 특정 시표 또는 그에 상응하는 크기의 활자가 있는 신문 또는 책 등을 주시하면서 훈련을 받도록 되어있다. 이 중에서 Push-up 또는 Flipper는 비교적 간단하여 홈트레이닝이 가능한 훈련으로 알려져 있지만, 렌즈의 교환이 수동적인 방법으로 설계되어 있다.[6,14-19] 본 연구에서 사용된 OTUS-P는 플리퍼 타입의 웨어러블 훈련기기로 홈트레이닝으로 진행되며, 렌즈의 자동교환으로 기존의 수동 렌즈 교환 방식의 수고를 덜어주며, 주시 물체를 핸드폰, 책 등으로 할 수 있도록 하여 사용자의 접근성과 편의성을 높혔다.

        4주간 유효성 평가 변수의 변화량을 보았을 때 안압과 대비감도(100% 시표)를 제외하면 통계적으로 유의미함을 확인할 수 있었으며, 안전성에 대해서도 이상 없는 것으로 판단된다. 다만, 시기능 훈련의 특성상 4주의 훈련은 다소 짧은 기간으로, 지속적인 훈련을 진행한다면 유효성 평가 변수들의 개선량의 증가와 안압 및 대비감도(100% 시표) 또한 통계적인 유의미함을 가질 것으로 사료된다.[6,14-19]

      

    

    

  
    
      결 론
      본 연구는 가입도가 +0.75 D 이상인 노안환자(presbyopia) (45.62(±3.7)세, 남성 19명, 여성 41명)를 대상으로 플리퍼타입 훈련을 기반으로 한 자동화 및 홈트레이닝 시기능 훈련기구인 OTUS-P를 사용하여 하루 30분 적용하였으며, Baseline 대비 4주차의 유효성 평가 변수를 측정하여 차이를 분석하였다. 그 결과 4주 후 가입도는 우안 0.1(±0.32) D, 좌안 0.1(±0.39) D 만큼 감소되었고, 근거리 시력은 0.1(±0.20) 만큼 개선되었고, 자각적 조절력은 0.42(±0.69) D 만큼 개선되었고, 대비감도는 25% 시표에서 0.07(±0.15), 10% 시표에서 0.06(±0.13) 만큼 개선되었으며, 안압은 우안 0.58(±2.81) mmHG 만큼, 좌안 0.58(±2.56) mmHG 만큼 상승하였으나 정상범위 이내에서의 변화로 안전성에 문제가 없다고 판단된다. 그러나 안압의 경우 우안(p=0.137), 좌안(p=0.107)으로 나타나 통계적으로 유의미하지 않았으며, 이는 기간을 늘여 임상을 진행하면 통계적으로 유의미한 값을 가질 것으로 판단된다. 안전성 평가결과, 이상반응, 활력징후에서 임상적으로 유의미한 변화는 없어 안전하다고 판단된다.

      4주간의 비교적 짧은 훈련 기간이지만 조절훈련을 통해 노안 개선에 도움이 되는지 확인할 수 있었다. 따라서, 향후 연구에서는 12주 이상 훈련을 적용하고 이에 따라 예상되는 문제점인 렌즈 범위의 제한과 훈련 방법의 다양성을 개선하여 상승효과를 확인하고자 한다.
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